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국민의 나라 정의로운 대한민국

식품의약품안전처

수신 수신자 참조

(경유)

제목 의료기기 안전성 정보 알림[대동맥풍선제어장치]

1. 의료기기 안전사용과 관련됩니다.

2. 미국 FDA에서 Get i nge 's Maquet · Da tascope社의 '대동맥풍선제어장치* '가 배터리

전원을 통해 사용 중 기기전원이 꺼지는 문제가 발생하여 의료진을 대상으로 안전성

정보를 공지( '19.11.19)하였습니다.

* 환자의 대동맥에 풍선카테터를 삽입하고 헬륨가스를 삽입 및 흡입하여 심부전 환자의 심장박동을

돕는 의료기기

** 정보출처 : h t t ps://www. fda.gov/med i ca l -dev i ces/ l et t e r s-hea l t h-care-prov i ders/updat e-dev i ce-

fa i l u r e-assoc i at ed-get i nges-maquet dat ascope- i nt r a-aor t i c-ba l l oon-pumps- l et t e r -hea l t h

3. 이에, 우리 처에서는 동 정보를 알려드리니 귀 부(기관, 단체)에서는 동 정보를 업무에

참고하시고, 의료기관 및 의료인에게 동 정보를 적극 알려주시기 바랍니다.

4. 아울러, 의료기기 부작용 등 이상사례를 인지하는 경우에는 우리 처 홈페이지

(ht tps://emed.mfds.go.kr → 보고마당 → 이상사례 보고) 또는 유선(의료기기안전평가과

043-719-5007, 5015)으로 알리도록 안내 등 협조하여 주시기 바랍니다.

붙임 1. 대동맥풍선제어장치 안전성 정보(번역문) 1부

2. 미국 FDA 안전성 정보(원문) 1부. 끝.
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